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Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na dostawę myjni – dezynfektora dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku 
Mazowieckim.
 (Nr procedury 599/4-8/2018)

     Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów zapytania ofertowego powyższego postępowania.
Zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  prześle  treść
wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe. 

Pyt.1
Prosimy o dopuszczenie urządzenia którego pokrywa górna otwierana jest za pomocą fotokomórki 
nożnej. Rozwiązanie takie jest bardziej zaawansowane co przewyższa wymagania zamawiającego.
Odpowiedź: Nie
Pyt. 2
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 500x600x1042. Oferowane urządzenie jest mniej-
sze niż wymagania opisane przez zamawiającego.
Odpowiedź: Nie
Pyt.3
Czy zamawiający wymaga, aby zamykanie pokrywy odbywało się automatycznie.
Zastosowanie takiego rozwiązania całkowicie ogranicza kontakt użytkownika z urządzeniem, a co 
za tym idzie zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń krzyżowych.
Odpowiedź: Tak
Pyt.4
Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało badania skuteczności na clostridium diffi-
cilie?
Odpowiedź: Dopuszcza.
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