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SPS – V. 262.83.2018 
    
                                     Wg rozdzielnika  
  
Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę  siatek przepuklinowych do Szpitala Zachodniego w 
Grodzisku Mazowieckim .  
  
 
 
Dotyczy: Załącznik nr 5, poz. 2:  
 
Czy Zamawiający dopuści narzędzie do mocowania siatek : ładunki niewchłanialne. Narzędzie 
do mocowania siatek. Zawiera trwałe ładunki, zbudowane ze stali nierdzewnej 316L oraz 
nasadki z polieteroketonu (PEEK). Długość elementu mocującego (nasadka + cewka) wynosi 
4,2 mm. Średnica zewnętrzna trzonów przyrządów mocujących wynosi 5mm. Trzon systemu o 
długości 37cm. Urządzenie posiada wskaźnik zużycia ładunków (na rękojeści), jest 
jednorazowe i sterylne, zawiera 30 ładunków w każdym narzędziu. Boxy pakowane po 5 szt./30 
ładunków . 
 
Odpowiedź : Tak.  
 
 
 
                                                                                                    …………………….. 
                                                                                                                Podpis  


